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Комунальне некомерційне підприємство 
«Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» 

Сумської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на 
виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами).

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців 
та громадських формувань:

Комунальне некомерційне підприємство «Дитяча клінічна лікарня 
Святої Зінаїди» Сумської міської ради (далі -  Замовник), код за ЄДРПОУ -  
02000334.

Адреса: Україна, 40022, Сумська обл., м. Суми,вул. Троїцька, буд. 28.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 
словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно 
кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин 
предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 45259000-7 «Ремонт і 
технічне обслуговування установок».

Розмір бюджетного призначення 1 280 000,00 грн з ПДВ. Капітальний 
ремонт рентгенографічної системи «МТО» ( Серійний номер №902 ) з 
заміною високовольтного танку та рентегнівської трубки. Кошти місцевого 
бюджету ( Наказ Сумської міської військової адміністрації від 15.04.2025 
№83 -  СМВА «Про внесення змін до наказу Сумської міської військової 
адміністрації від 24.12.2024 № 404 -  СМР «Про бюджет Сумської міської 
територіальної громади на 2025 рік». Дана закупівля узгоджена з 
управлінням комунального майна Сумської міської ради (лист від 
23.05.2025 № 379/ 10.01-10 ) в порядку згідно чинного законодавства 
України.

Очікувана вартість предмета закупівлі:
Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснювалось на підставі даних 

ринку, а саме загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, 
яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або 
постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних 
майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель 
"Prozorro" та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках на момент 
вивчення ринку з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної



вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 р. 

Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями.
Технічні характеристики предмета закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Найменування

Найменування обладнання 
(виробник, модель), 

запропоноване учасником 
(заповнюється 

учасником)

Одиниця
виміру Кількість

1
Рентгенівська трубка до 
рентгенографічної системи
«мто»

HIT 1

2
Високовольтний кабель до 
рентгенографічної системи 
«МТО»

HIT 2

3

Високовольтний танк 
генератору до 
рентгенографічної системи 
«МТО»

ПІТ 1

Опис, технічні, якісні та кількісні характеристики ремонту медичного
/______________________обладнання

№ Роботи Од.
вим. К-сть

1 Діагностика стану приладу/розбірка послуга 1

2 Заміна високовольтного танку «HV TANK module 50KW for 
1 x-ray tub»

послуга 1

3 Заміна рентгенівської трубки RTM 782 HS послуга 1
4 Заміна високовольтного кабелю послуга 1
5 Після ремонтна діагностика/збірка послуга 1



№
з/п

Вимоги

1 Сумісність рентгенівської трубки до 
рентгенографічної системи «МТО»

Відповідність

2 Модель рентгенівської трубки ЯТМ 782 Ш  або 
аналог

3 Номінальна споживана потужність аноду 
рентгенівської трубки

Малий фокус 20 к\¥ 
Великий фокус 50 к\¥

4 Тип рентгенівської трубки 3 обертовим анодом
5 Швидкість аноду рентгенівської трубки 3000 об/хв
6 Розміри малої фокусної плями рентгенівської 

трубки
Не більше 0,6 мм

7 Розміри великої фокусної плями рентгенівської 
трубки

Не більше 1,2 мм

8 Діаметр аноду рентгенівської трубки Не менше 73 мм.
9 Максимальна напруга рентгенівської трубки Не менше 150 кВ
10 Власна фільтрація рентгенівської трубки Не менше 0.7 мм А1
ТІ Кут аноду рентгенівської трубки Не менше 12,5°
12 Сумісність високовольтного кабелю до 

рентгенографічної системи «МТО»
Відповідність

13 Сумісність високовольтного танку до 
рентгенографічної системи «МТО»

Відповідність

14 Максимальна потужність високовольтного танку Не менше 50 кВт
15 Максимальна струм високовольтного танку Не менше 630 мА
16 Максимальна напруга високовольтного танку Не менше 150 кВ
17 Учасник повинен мати ліцензію на право 

провадження діяльності з використання джерел 
іонізуючого випромінювання

Надати копію ліцензії 
на даний прилад

18 Термін гарантійного обслуговування, місяців Не менше ніж 12 
місяців (надати 
оригінал відповідного 
гарантійного листа від 
Учасника)

19 Проведення доставки, монтажу, калібрування та 
введення в експлуатацію обладнання за рахунок 
Учасника

Надати гарантійний 
лист

20 Рік випуску рентгенівської трубки Не раніше 2024 року
21 Учасник надає копію сертифікату сервісного 

інженера про проходження Сервісного Тренінгу 
у виробника даного обладнання

Надати копію 
сертифікату



1. Обладнання повинно відповідати вимогам до рентгенографічної 
системи «МТО», встановленим Замовником (в складі пропозиції надаються 
копи відповідних документів)

2. Учасник повинен мати ліцензію на право провадження діяльності з 
використання джерел іонізуючого випромінювання даного обладнання (до 
рентгенографічної системи «МТО»), (в складі пропозиції на дається копія 
відповідного документа)

3. Роботи повинні виконуватися персоналом, який має відповідну 
кваліфікацію та досвід з технічного обслуговування до рентгенографічної 
системи «МТО» (надати у складі пропозиції сертифікати спеціалістів 
(інженерів) про проходження відповідного навчання, видані виробником даного 
обладнання).

4. Учасник повинен здійснювати свою діяльність у відповідності до 
установчих документів (в складі пропозиції надається копія відповідного 
установчого документа) (для юридичних осіб).

5. Учасник не повинен перебувати під дією спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», 
чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну 
діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, 
адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або 
виконанню договору про закупівлю (в складі пропозиції налається довідка в 
довільній формі)

6. Поставка обладнання здійснюється за рахунок постачальника, протягом 
90 календарних днів з дня отримання заявки від Замовника.

7. Постачальник повинен забезпечувати належні умови зберігання та 
транспортування обладнання. Упаковка повинна відповідати вимогам, 
встановленим до даного виду товару і захищати обладнання від пошкоджень під 
час перевезення.

8. Постачальник повинен передбачити застосування заходів із захисту 
довкілля під час виконання договору

9. Обладнання повинно бути новим, таким, що не перебувало в 
експлуатації та виготовлене не раніше 2024 року

10. Термін гарантійного обслуговування обладнання повинен становити не 
менше ніж 12 місяців з дати отримання Замовником.

11. Для забезпечення гарантійного обслуговування, на території України 
повинен бути сервісний центр або сервісна служба з обслуговування 
запропонованого обладнання (в складі пропозиції надається гарантійний 
лист із зазначенням адреси сервісного центру або сервісної служби).

12. До вартості пропозиції повинні входити послуги з доставки, монтажу, 
введення в експлуатацію та гарантійне обслуговування обладнання.



&

Примітка: у  разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на 
конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип 
предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з 
цим враховувати вираз "або еквівалент"

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до потреби 
Замовника та на підставі моніторингу цін в різних суб’єктів господарювання 
згідно чинного законодавства України та потреби замовника.

Уповноважена особа 
Юрисконсульт
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